PRACTI-BABY PLUS PACK

PRACTI-BABY PLUS ¢I

ELECTRONIC CPR TRAINING

CONTIENE

1 Practi-Baby Plus, 1 Manual de usuario, 4 pulmones, 2 valvulas, 2 pilas de 9V y 1 bolsa de transporte.

CERTIFICADO DE GARANTIA

Este producto ha sido sometido a los mas rigurosos controles de
calidad antes de salir de fabrica. No obstante, de surgir cualquier
problema de funcionamiento debido a montaje y/o piezas
defectuosas en origen, le rogamos lea las condiciones de garantia
y se ponga en contacto con el distribuidor oficial de su zona.

Por este certificado de garantia, VICEDO MARTI, S.L. garantiza que
este producto se encuentra libre de defectos materiales y de mano
de obra en el momento de su compra por un periodo de DOS ANOS
desde su entrega.

Si durante el periodo de validez de la garantia, el producto
presentara algun defecto atribuible al proceso de fabricacion, debido
a materiales y/o mano de obra, el consumidor habra de informar al
distribuidor oficial en el plazo maximo de diez dias desde que tuvo
conocimiento del defecto, pudiendo optar/decidir el distribuidor
oficial entre la sustitucion de la pieza dafiada o su reparacion.

CONDICIONES DE LA GARANTIA:

Datos y documentacién: Para tener acceso a la garantia es
imprescindible acreditar la adquisicion del producto mediante la
presentacion del ticket o factura de compra y el albaran de entrega,
siempre que la entrega del producto sea posterior a la fecha de
compra, debiendo facilitar expresamente los siguientes datos:
nombre completo y direcciéon del comprador.

Exclusiones: Esta garantia excluye expresamente los casos
siguientes:

-Dafios y/o averias sufridas por el producto como consecuencia del
mal uso, caidas, dolo o negligencia del usuario, incluyendo la
utilizacién del producto para fines distintos del uso a que esta
destinado.

-Dafios y/o averias producidos por el uso de agentes externos como
cal u otros productos nocivos, quimicos, obstructivos o corrosivos.
-Dafios y/o averias debidos a un mantenimiento inadecuado o a la
falta de limpieza.

-Dafios y/o averias derivadas del uso de recambios no originales de la
marca.

Ambito geografico: La garantia es extensiva a todos los paises donde
este producto sea distribuido por VICEDO MARTI, S.L. o por un
distribuidor asignada por VICEDO MARTI, S.L.

Anulacion de la garantia:
invalidada:

-En los supuestos de dafios causados por las reparaciones llevadas
a cabo por personas ajenas al servicio técnico autorizado por VICEDO
MARTI, S.L., asi como si se reemplazan o se utlizan piezas
adicionales o accesorios que no sean originales.

-Por manipulacién de los datos de la factura, ticket de compra o

La garantia del producto quedara
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albaran de entrega.
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CARACTERISTICAS Y FUNCIONES DESTACADAS

9 PRACTI-BABY PLUS EL SIMULADOR PEDIATRICO +REALIS TA

adaptandose segun las necesidades de formacion.

@ El movimiento de la cabeza permite
una correcta practica de la respiracion.

@ Excelente resultado durante la
practica con resucitador pediatrico.

OTRAS VENTAJAS DE PRACTI-BABY PLUS

@ Para practicar con la canula Guedel, colocar la mascara sin valvula.

PRACTI-MAN

CPR TRAINING SOLUTIONS
by Vicedo Marti

PRACTI-BABY PLUS /I

ELECTRONIC CPR TRAINING

Por su aspecto, tamafio, peso y movimientos, Practi-Baby Plus permite realizar una correcta RCP pediatrica

FORMACION DEA
@ El uso de parches no deja residuos
en la piel.




MONTAJE DE

PRACTI-BABY PLUS

RECOMENDACIONES

DE LIMPIEZA Y DESINFECCION

Colocar la mascara comprobando
que nariz, boca y pestafia de la parte
superior encajan correctamente.

PULMON
(Ref. SP-001 (PB))

VALVULA
(Ref. SP-002 (PB))

Pasar el pulmén por debajo de
la mandibula.

Colocar el peto.

MASCARA
(Ref. Face-PB)

PETO
(Ref. Chest-PB)

Para asegurar una maxima higiene, el fabricante recomienda la limpieza de Practi-Baby Plus después de

cada uso siguiendo las instrucciones a continuacion:

Es necesario limpiar el simulador desinfectando los labios
y la cara, separando la mascara de la cabeza después de
cada ejercicio realizado por el alumno.

Después de cada uso la valvula de Practi-Baby Plus se debe
desinfectar y dejar secar para un correcto funcionamiento.

La proteccién durante la formacion se complementa con el uso
de mascarillas protectoras de respiracion.

Para una desinfeccion mas completa, sumergir la mascara
en un recipiente con producto desinfectante, limpiar
cuidadosamente y mantener seca para un correcto uso.

El pulmén de Practi-Baby Plus es semidesechable y apto para
realizar una sesion de entrenamiento por un grupo de varias
personas sin necesidad de cambiarlo. Si durante la practica el
pecho deja de elevarse, compruebe que el pulmén no esta
humedecido, en cuyo caso se debe sustituir por uno nuevo.

0
Para asegurar una limpieza
correcta del simulador, utilice las
toallitas desinfectantes.



